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INLEIDEVG 

Tcncindo op tonvoodige wijzo radio-ontvaiigers te 
kuiinen controleeren, dient men de be'^cliikking te 
htlibcii over cert oscillator die op alle bij een radio* 
ODtvaugei voorkomende frequenties* cen voldoende 
ftlerk vu genioduleerd slgnaal kan gevf ii_ ^eaarbij de 
bediening etmvoudig dient te 5^ijn. 

Een dergelijke oscillator moet gelieel aangepast 
zijn aan de beboefteii van de radio service, zoodat 
eveiieeii.s de sclectivitcit, de A*V*C** de gevoelig- 
held en de silent-tuning van nntvangapparaten ge- 
controleevd kan vi^orden. 

Fbilips Sendee Oscillator type G.M* 2d80 {fig* I) 
\oldoet niiinschoots aan de dscheJi die door de 
Tridio ?-er\ if.e gesleld v^nrrleii. Hel afqiaradt is 
geediikt ■v’oor alle w issekpanniugen, doordat de 
voc dings t rans form ator op eeiivondige vdjze om- 
gesehakcld kan worden, terwijl geen enkele ae- 
euinulator of batterij gebmikt wordt* De oscillator 
Leeft eon golfbevoik van 14-3000 ni- (21,5 M*e*-100 
Kc) vaardoor men na liet repareeren van een 
ontvaiiger* deze op afle golfbereiken kan trimmen* 
Door middel van de ingebouwde verzv^akker, kan 
men de signaalspanning van de oscillator in 6 
trappen rogelen, en %vel zoodanig, dat uitgaande 
van de sLaiid voor grooLSle sierktc, in elke volgende 
lagere stand van de sehakelaar* bet signaal tot op 
vermindcrd wordt* Totaal kan men dns een 
verzwakking van een milHoenste bereiken, hetgeen 
mhoudt dat men uitgaande van bet zvakste sig- 
iiaalp een verst erking van 1*000*000 X kan ver- 
krijgen. 

Door middel van een condnu-\ ariabele regelmg kan 
men de sigiiaalsterkie op elke stand van de ver- 
zvakkor nug van 0 tot maximum regclen* 

Verder werd cen tveede oscillator ingebouvd, 
v^aarmede^ door inter ferentie met de ecrste, een 
stcrk, — in toonhoogte te varieereu — L.F. signaal, 
in de te beproeven ontvanger ontstaat* Eij bet 
i-epareeren van Inidsprekers en bet -v^erhelpen van 
kastresonanties, zal deze toongenerator zeer ge- 
makkelijk blijkcn* 

De afmetiiigen van de Philips Service Oscillator zijn 
435x245x215 mm** tervdjl bet geivicbt, complect 
met aansluitkabel en lampen 11,75 K.G. bedraagt* 
Bij gebruik van de Pliflip^ Scivice Oscillator beeft 



men de bcschikking over de bierondcr gonoemde 
mogel ij k be d CT I * 

I. Een met 400 perioden gemodiileerd H*F* sig* 
naal op elke ’willckeuiige gollleugtc tiisscbcn 
14 en 3000 m. (21.5 M*c-100 Kc), 

2.. Ecu gcnioduleerd H*F* signaal op de onder 1 
genoemdc golfiengten* 

3. 5 al ol niet gemoduleerde H*F, signalen op 

versebillende geijkte golflengten, speciaal ten 
beboeve van bet instellen van de stations- 
scbaal van radio-ontvangers, nd, op 225-350* 
550-900 en ISOO m. (1333*857*545-333 en 166 
Kc)* 

4* Een interferentie-toongencrator op een golf* 
lengte van ongeveer 350 m* 

5* Een regeling van de signaal spanning (ver- 
zv^akker) vaarmode de spanning L000*000 X 
verslerkt of tot op een millioenste vcrzwakt 
kan vorden. 

indicn men een ontvanger nauvkeurig wil trimmen, 
kan dit niet op bet geboor gesebieden, daar bet oor 
voor sTerkteversobillen ze<^r ongevoelig is* V{u>r cen 
bctrouM-barc afrcgeling dient men de besebikking 
te hebbeu over een output -in dicat or* 

PhiUps UniTcrseel Meetapparaat (fig* 2, type No* 
4256) waarmede ook alle bij radiotoestellen voor- 
komende stxoomen, spanningen, M^eerstanden en 
capaciteiten gemeten kunnen worden, be\^at een 
dergelijke output- in dicat or, ^vaarmedc cen zecr 
betrouM-bare afiezing verkregen wordt* Voorts kan 
men met bet Philips aanpas^ingskastje voor output- 
indicatie (t^^e G.M* 2295, code No* 09*991*310, 
fig* No, 3), in eombinatie met een gevoelige draaU 
spoelmeter, nauwkeung cen ontvanger trimmen* 
Het aanpassingskaetje woidt iu de plaats van dc 
luidspreker aangcsloten, de luid&preker of luid- 
spreker*trans forma tor moet dan uitgescbakeld wor- 
den* Type G*M, 2295 werd vnl. ontworpen om 
gebruikt te worden met een mavometer, doch men 
kan elk ander meelmstrument van ongeveer de- 
zelfde eigeusebappen (R — 50 Obm, 1^2 inA) 
gebmiken, Indien men een stroom van 1 mA meet, 
komt dii uvereen met een spanning, op de luid- 
sprekcraanduiting van bet toestel, van ongeveer 
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20 V h over ecn impcdautie van 7000 Olim (etand- 
aard output)* 

De afmetingen van het aanpass^ing&kastje voor 
oiiTputmdieatie zijii 140x88x75 inm^ Hot geM^cht 
is 1.3 Kg. 

De Philips Service Oscillator en Philips Seivnce 
meetappaiaat vomieii tezameii de slandaurd uit- 
lueting voor service doelcindeii. 

GEBRUIKSAANWIJZING* 

AansliiitiiLg: 

Oscdlator aarden. 

De aardklem bevindt zich bij de aansluitbus van de 
kutist=antenne kaljcb Het aaidezi mag UiEiimei vei = 
geten v^^orden, daar anders over de condensaloreu 
van de rngebouwde netlilters. het hui& van de 
oscillator ondei spanning koiiii le siaan. 

Netsiiiier aansluiten. 

Het iietsnoer mag niet te laiig zijn. daar auders 
parspitain' koppelingen kunneu ontstaan. 
Alvorens tot gohruik over ie gaan, dienL meii 

10 a 15 minntcn te waehteti^ daar de lampeii vol- 

doende vcrw^arnid moeieu woi’den. Iiidien men ziVh 
liieraan niet boudt, zal de golflengte zicli lijdens 
de eerste 15 uiin* na het aanzetten^ op de 

korte go3v(‘ii- \sljzigcn (creeping). 

De kabel met kunstantenno aan het te heproeieii 
apparaat aansluiten., nadat de stekeraf stand van de 
kuiistanleime op de juistc groottc is gebracht. 

Er diem op gelet te vorden dat de .stekevpeimen 
van de kuu^'laitleuiie niet dooi iiiiddcl van lift 
chassis van het beproeven apparaat \s ordcii 
kortgesloteii, Indicn de anteiu^e- en aardbiis van 
ecn toeptel te ver uit dkaar staan, kan do lujge- 
leverde langeie strip, code Nr. 28.679.110 gc- 
bruikt MOi’d(*ii. Ook bij gebruik van de koite t^trip 
dieiit er op gelei te v orden. dat deze gned coni act 
JiK'l de l)m van dc kunsl-antcmje inaakt. 

11 Bij gebruik van een met 400 perioden gemodu- 
Icei*d H.F. signaa! tusschen 14 en .^000 m.. gaai 
men als voIgt te weik: 

SK 1 lUsclLukclcn. stand 2. 

2 oys ‘itaud 1 piautsi*n. 

SK 3 <ip het gev^enschte ffoll^^(■l:eik siclleii. 

Oji dr liiciMikdiM' geiioemne ■^tandcii kunneu met 
de ai’^temcoiidensator Cl do volgende golf bo- 
rcikoii gckozeii wordeir v^aarbij echtcr vooi do 
korte gulvcii iiin de gelicele schaal gcbiuikt vvoi'dt. 
SK3 op “^Taiid 1. golfl>ercik 11- — 26 ni. (21,5 Me — 
11,3 Me). 

SK3 op stand 2* golfbei'cit 25 — 73 m. (12 Me — 
4000 Ke). 

SK3 op htaiid 3. golfbeieik 70 — 215 in. (4300 — 
1400 Ke). 

SK3 op stand 4. golfbereik 2O0 — 550 m. (1500 — 
545 Ko). 

SK3 i>p “^land 5_ golfhcrcik 440 — 1400 in. (680— 
215 Kc). 

SK3 op ‘^tand 6p golfbereik 000 — 3000 in. (333 — 
100 Kc). 

De miiiiiiinm capaciteit van Cl ligt bij oiigeveet 
900 schaaldeelen. zoodat de golfleugtc gmoler word I 
naarmatc men de af^temknop meer naar Imk^ 
draait. 

SK 4 zoodanig iustcllcn dat eeii signaal van vnh 
(locudf sterkte ^^-rkregen wordt^ 

SK 3 iii^chakclem stand 2. 



Met de a olumeiegclaar R 1 dr output van de os- 
cillator narcgelen, voIumeregeJaar van het ontvang- 
apparaat op maximum. 

Voor golven klelner dan 200 metci'. dient de steker 
in de met rood geinerkte hus van de knnstantenne 
geplaatst te wordeii. 

Het outputsignaal van de oscillator mag uiinmcr 
sterker zijn dan noodzakclijk is. Voor cen goede 
schaalaflezing ca. 20 over de Inidspreker- 

Uemuieu 'van lipt te bepioeven apparaat. 

IL V oor eeii ongemoduleerd H.F. signaal tusseben 
14 en 3000 nii 



HI. 5 ^erscliillende H.F* sigtmlen., al of niet gc- 
niodnleen] mel een tooii van 4f>0 perlodrn* op 
verschiHende geijkte goHieiigteu, 

SK 2 iiischakelen, s'taiid 2. 

225 In SR 3 ill -taud 4 : Cl op 900 : SK 2 in and 2 

350 iQ 4 : : .. .. „ 3 

550 in 4 : : 4 

900 M, 'i : : 

1800 m 6 r : (, 

SK 4 en R1 ak tnider 1. 

Voor niodulatie met cen lomi van 400 peritidi-ii 
diem SK " inge^chaUWd tc w<>rdem _-^tand 2. 

Vooi ecu (‘ngemodulecid sigiiaal dient SK 5 n|> 
‘^taiid 1 geplaatst tc Asoidcii. De L.F, gi'iicratar 
(Ian ail gesclmkcld. 



R1 op maxim um. gchee] naar reciit*^. eu de vu\- 
vangor nausekeurlt: afslemuien op de golflengte van 

de hulpgeiieiai:i>r- iiiigevecT 3.50 m. 

Bij apparaten vooizicii van Adsual-tnuing kaij moii 
omniddoliijk zien o{ het tae^tcl juist i? afgestemd. 
Waniieei geen visnal-t, lining aam^ezig is kan tticn 
aaii een lichtc zoenitoon in de luidsjnoker hoorcii 
of men in alsteiiiiniiig is. 

SK 3 in ‘^taiul 5. 

Cl instelleii op ong^weei 300 i=ehaaldeeleiL, A^aania 
in de ontvangcr de ituerferentie-toon imorhaai 
wtnTit- sterktp iiaregclcn met Rl, voluuieregelaav 
apparaat np maxim um. Ih‘ hiiOgte van de toon i^ 
met C] te vaiieereii, 

HANDLEffilNG TOT HET IJKEN van (](‘ Philips 
;?ervlce'OBcillator G.M. 2880. 

Olschoon nnm rerd- de hc^ehikkhug hoeft over Bag- 
nalen op 5 geijk^e gnlfiengtcn, kan men dp ^;ei- 
V ire-ascilLaiOi Ijken. zoodat iiien steeds, zoudei 
afhaiikelijk te zijii van omroepzenderSp de be- 
‘lehikking heell over een signaal van eon bepaaide 
golflengte. 

Eenige punteii die bi| hot uiaken vau een ijkkroinme 
van helaiig kunneii zijii, Mordpn hicrond(‘r tnegc- 
licht. Daar men over het algemeen geen gei^jkte 
golfmetcr tot zijii heschikkiiig: lieeft. latcii wij deze 
imigelijklLeid huitcii besc hem wing. 



Ah OndiT 1, diiili SK 5 uitBvhakeiiTi, ilaiid 1. 



IV. Ecu iiitciTereiilie looiigeiierator, 

SK 1 iii'Chakden. ^tand 2. 

SK 2 in ^taud 1. 

SK 3 in stand 1. 

SK 5 uitt.diakeleu. “-iHiid 1. 

SK 6 Jnpphakelcin Maud 2, 

SK I in.sicllpii op de g(^Ascn-r:lile “-UikI. 
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Vooi het midden- en langegolfbcrcik toi 2000 
kan men de volgende methode toepa&.sen. 

Een voldoende selectief oiitvangapparaat h.y, 
335-536 A wordt naimkeurig afgestemd op een 
omroepzendcr aarvan bekeud is dat de golf- 
lengte constant [f.. 

De aard- en aiiteime verbinding Morden van het 
toestel verwijderd* 

Een output-indicator 'wordt op het toestel aangf“ 
sioten, en de service-oscillator op het juiste golf- 
lengte bcreik ingesteld, vaariia Cl zoodanig ge- 
regcld vordt. dat do outputindicator een maximum 
aanwijst. 

Do stand van C j. aismede de bekendc golflengte 
van de omroepzendet. '^v^ordt genotecrd. 
Bovengenpcmde liaudclingen herbaalt men \ei- 
fecbillende malen, totdat men ongevccr 10 vcrschil- 
lende meetpunten over bet geheele midden- golf- 
bereik en ongeveer 5 meetpunten vcidccld over bet 
laiige-golfbcreik heeft, zie voorbeeld bladzijde 13 
13. 

Bij dpze dDCTimentatic zijn do benoodigde bladen 
voor de ijking reeds ingesloten^ waarop de standen 
vooT Cl en de frequeutiebereiken viuir de ver- 
scbillende stand en van SK 3. r^eds zijn aangcgo\^, 
lerwijl een tweetal reservebladen zijn toegevoegd* 
Men beiioeft sicchts de genoteerde gegevens op 
deze blade?] uii ic zetten en door een lijn te ^'et- 
binden. 

Men dient cr vooral op ie lettcn dat men de eerste 
harmonische, dus de grondgolf van de service 
oscillator Leeft^ duar men anders gcbeel foutiev^ 
tiitkomsten krijgt. 

Bit kan men controleeren door Tokening te houden 
met het feit dat de haogste 'itand van C 1 uvereon- 
komt met de boogste frequentie, dns kortste golf, 
A (jTf het beieik A^aarop SK 3 ingosteld is. 

\\ anneer men dus ecu oiiIa anger afsiemt op 250 m. 
zal men ook een signaal ontvangen w^aniioer men 
de oscillator op 500 m. insteH. C 1 is dan afgesteld 
op circa 200 scbaaldeelen. 'v+aaiuit onmiddellijk 
Voigt dat dit geen 250 in i« daar de golden gte van 
250 m. op een hoogere stand ^ an C ] moot liggen. 
(circa 700 bchaaldeeien). 

In die landen waar jueii in lit! K.G. bcieik voldocnde 
zcndecs met Lekeiide goldengten kau ontvangen, 
k u de ijking van dc service -oscillator op dezelfde 
Aiijze gefichieden als aangegeven voor midden- en 
langcgolf. 

Voor die gevab<^iiHj v*aat men gecn voldocnde be- 
troiiwbarc^ K.G. ontvangst heeft, kau men op de 
volgende vijze de serA^ce-os cilia tor ijken. 

De serv'iLV'dscillaior ’Hf>rdt. jist op bet midden- 
golfbereik geijkt te zijn, mpt de grootste nauvr"- 
keurigUeid op een goflkngte van b.v. 300 m iu- 
gesteld. Het mstollen dicnt 15 minuten ua bet 
iuschakelrn te geschieden.daar anders de frequeiitie, 
van de oj^cillator door Ictiiperaiunrver.schillen zon 
verloopen. 

Naast de grondgolf treden nu ook andpre golveu 
op n.h: 

300/2 = 2e harmouiselie, golflengtc 150 m. 

300^3 = 3e ,, 100 rn. 

300/4 ^ 4e 75 m. 

300/5 ~ 5e 00 m. 

300^6 = Op 50 

Het It gc\suischl de kun^tautenne van de Service- 



oscillator bij de ijking nJet te gebruiken. de har- 
monisehen komen dan slerker door. 

Aan de hand van de golll engte- in dicat ie van het 
gebniikte apparaat kau men onmiddelKjk nagaan, 
Avelke karmonische men heeft, daar men vanzelf- 
sprekend een goed Averkeiid apparaat gebmikt. 

Men stemi nn precies af b*v. op dc Oe harmonischc 
van 300 m. nj. 50 m. Hiertoc dient een output- 
indicator op bet ontvangapparaat aangesloLen te 
worden, zoodat men nauAvkeurig de juiste alstem- 
ming kan bepalen. 

Men laat de ontvanger m de stand ^^oor 50 m. 
staan cn schakelt de service -oscillator door middel 
van SK 3 om op bet bereik van 25 — 70 m. Ver- 
volgcu? draait men C 1 van 900 schaaldeelen naar 
o, tutdai men een signaal op 50 meter ontvangt. 
C 1 ivordt nu zoo gcregeld tot de outputiudicator 
maximum uitslag geeft, waarna men dc stand \-an 
C 1 kan noteeren. 

Mcer nog dan bij midden- on langcgolf dient men 
aandaebt te schenkon aan de harmoni&cken van de 
ser\Sce-osciiIaior^ 

Tijdpiif de ijking mag Cr nicts aan de gebpzigde 
ontvanger veranderd vwden, daar dit do juiste 
afsteniming zou kuunen bcinvlooden. 

^ ervolgens kan men nicuvo ijkpunien Wnden, 
door do Service oscillator b.v. op KO in. in te stellen, 
De stand van Cl voor 100 meter kan men op de 
volgende wijze Adndeii. 

Men laat de ontvanger op 50 meter ^taan en acha- 
kelt SK 3 om op hei bereik mh\t 70-215 m. 

Vann per men nu Cl van 900 Tiaar 0 draait zal men 
op tmgevecr 700 schaaldeebm ren signaal hooren. 
inei] ontyangt dan de 2e iiannonische van het 
100 m. signaal. ?^a de juiste af^telling, met de 
output-indicator kan de ^tand van Cl eveneens 
vordeu genotecrd. 

Vaniieer men Cl eehter te ver draait. zoodat men 
in plaats van op 100 m. op 150 in. is afgeEtemd, 
hoort men eveneens een signaal, n.l. de 3e har- 
nifinische van 150 m. Men moet dus hpt eerste 
signaal \anaf dc stand. 900 — minimum eapaci- 
teit — van Cl bebben. 

De harmojiischeu van een signaal op 100 m. zijn dan: 

100/2 = 2e harmonischc golflcngtc 50 m^ 

100/3 ^ 3e „ „ 33,33 m. 

100/4 ^ 4e ,, „ 25 m. enz. 

Op bovengenoemde wijzc hebben wdj een aantal 
vaste punten gekregen, die de orientatie van de 
golliengten zeer vcrgcmakkelijkcn. 

ThanF stelleii wj de service oscillator nauv^keurig 
op een golflengte van 75 m. af, en bebben dan de 
volgende harmoniechen tot onze beschikking. 

75/2 2e harmonischc golflengte 37,5 in. 

75/3 = 3e „ „ 25 m. 

p/4 = 4e ,, „ 18.75 m. 

75/5 “5c ., „ 15 m. 

Door bovengenoemdc methode met ver&chillende 
golveu tc herhalen^ men verschiUende hekende 

punten, waarmedc de servdee oscillator geijkt kau 
worden. Bij bet instellen van een andcrc golllengte 
dient men de fijnregclknop van Cl van de service- 
oscillatDr steeds in 66n richting te draaien, b.v. van 
900 naar 0 ^chaaldeelen. Voor de ijking van dc 
golven tusschen 2000 en 3000 m., A^^ordt dc out- 
vaiiger dot>r middel van de service -os dll a tor afge- 
stemd <jp een golflengtc van 1500 m. 



3 



Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



Daariia draait men de Icnop van Cl zoo ver naar 0 
“'chaaldeelcn, totdat men wederom een signaal 
ontvangti Het ontvangtoestel moet op 1500 m* 
afgestemd blqvcn. 

Het signaal dat de ontvanger dau wccrgeeft is de 
tweede liatTiiomsclic van de golflcngtc 3000 m. 
De stand van de fijnregelknop van Cl kan nn ge- 
noteerd ^v"o^dea* 

Vcrvolgene wordt het^elfde voor eeii golflengte van 
14-00-1300-1200 en 1100 m. uitgevoeid, waarna 
men voldoeude gegevens Ixeeft om dit gedeelte van 
het golfbereik vast te leggen. 

Zooale reeds aangegeven, dient de bepaling van 
de frequentie zeer nauwkeurig te geschieden daar 
een versehil van 10 Kc op een golflengte van 300 m* 
bij de 5de liarmonisohe reeds een verschil van 50 
Kc gee£t, belgeen ontoclaatbaar is, 

Een nauvkearige eontrole is bij de ijking zeer be- 
langrijk. 

Ongetwijfeld is bet maken van een nau^^kenrige 
ijkkromme voor bet bereik min of meer be- 

^^rkelijk^ dock b^ de service wevkzaainliedeii is 
een deTgelijke kromme v^an zeer veel belang, 
Wanneer men In plaats van de goJflengten^ de fre- 
quenties op de ijkkromme vcrmeldcn, kan men 
de barmonischen van een frequentie op de voigende 
vdjze vinden: 

300 in* = fi'equeiiLie 1000 Kc = ]c harmonli^ehe* 
2e liariiioiii'iche = 2 X lOOO Kc = 2000 Kc ™ 
300/2 = 150 m, 

3c baniioiilsclic = 3 ^ 1000 Kc = 3000 Kc = 
300^3 = 100 ni* 

4e ba.'monisohe = 4? X 1000 Kc = 4-000 Kc = 
300/4 = 75 m. enz* 

Dc frequentie kan men uit de \T>lgende formuic 
viiidcii: freq. in Kc = 300*001 gedeeid dear de 
golflengte in meters* 300*000 : 300 m. ™ 1000 K,c* 

SELECTIAITEITSMETIIVGEN MET DE SERVICE- 
OSCILLATOR G.M. aaso* 

^^'anneer men de besebikking heeft over een iirmm- 
keurige ijkkromme*. kan men met de service o«i- 
Cillatnr hel^^ctiviteitfimetingen verriebten* Hiertoe 
wordt iiagcgaan hoeveel Ke men de oscillator uit 
aistemming moet draaieu, b*v* hij cen lO-resp* 
lOO'Voudige versterting van bet siguaal, oin 
die tiutfiuL te verktijgen^ ’waarop bei ajqmiaau 
voordat het oscillator- siguaal yorsterkt A^^erd. was 
ingesteld* 

Bepaalde Avaaideii voor de selectivitcit a- an radio- 
ontvangers z^ijii moeilijk te geve^- 
ledere service-man die selectiviteitsmclmgen wil 
vcrricliten, kan op eenvoudige wdjzc de noodige 
gegcveni^ aan ren goed werkend apparaat ont- 
leenen* en avoI op de wijze als hicronder aangegcA’^en* 
Bij onlvangers met variabcle baudbreedte dienen 
de selectiviteitsmetingen steeds met de kp-instc 
bandbreedte to geschieden, daar dit bet meest 
jniste bccld o*a* van de paddingkromme geeft* 
Indien een oiitvanger is voorzienvan silent -tuning 
dan dient dezo uitgeschakeld te worden. hetzelfde 
geldt voor de A*VX* m cen ont>"angcr* 

Over bet algemeen is de ^i lent -tuning door middel 
van een der bedieningsknoppen uit te schakelen* 
Om de A*V*C* uit te schakeleii kan men in dc rcgel 
volstaan met de ontkoppclcondensator(en) van de 
A*VX fipantiiug(eii) kort te ftluiten. 



Ecu sdeetivit cits meting in het K*G. bereik zal 
minder nauvkcurig zijn, daar moeilijk een fre- 
qnentieverechil van b*v* 10 Kc af te lezen is, 

Voor een meting in bet middengolfljereik doet men 
bet volgeiide, 

De mectrcBuitaten van een goed Averkend apparaat 
van hetzelfde type zijn: voor een 10- re&p, 100- 
voudige versterking van bet oscillator signaal, is een 
verstemming naar beide zljden van 5 Kc resp* 
10 Kc noodig om dc oorspronkelijke aflezing op de 
outputindicator te verkrijgeu; gemeten op cen 
golflengte van b*v* 350 meter. Voor een selectivi- 
teits meting gaat men als volgt te verk: 

A*V*C* en silent-tuning uitschakeien, afle oorspron- 
kclijke afsebermingen weer aauhrengen* Het te 
cnntiiileercii apparaat w'Ordt mi aangehluten cn 
afgestemd op b*v* 350 m* 

Outputindicator aanslniten en luidsprekor of luid- 
sprt'kcrtiTiiisformator uitschakelen* Variabelc band- 
hreedte op ^nial zetlen* eveiitueel to on filter in- 
sebakeien* 

Gcuiodiilecrd ‘si^iiaal van een golfiengie vau 350 ni* 
via de kuu=^taiitcniie aan Wt apparaat toovoeren 
(stand van Cl noteeren)* 

R1 b*v* op maximum en gedurciide de meting in die 
^tand laten* SK 4 zoover terugdraaion* dat de out- 
putiiidicalor een goed lee-'bare nitslag geeft (b*v. 
20 ^ *). Daarna Cl helangrijk ver^temmeii daar 
ander#^ bij het ver^terken van bet signaal, de span- 
ning ov^cr de kleminen vau liH lueel instnimeiil van 
dc output-indicator^ te boog zou Awd^n* 

Signaal lOvoudig A'cr^tcrken dooi SK 4 een stand 
iiaar rcchts tc draaien. 

Service-oscillator door mid del van Cl versteminen 
totdat de outputindicator dczelfde uitslag geeft aD 
bij de eerste iiisl.elling(20 V*). ET^zulleti nu 2 standen 
gevoiideii v^orden, waarb(f dit bet geval i&* h.w circa 
10 Kc* hooger en 10 Kc. lagci dan de gciiotpcrde 
stand van Cl. 

Doze standon vau Cl iioteereu en nagaan hoeveel Kc 
Vpr-.temd diende te worden* 

Sc ivdce' oscillator opnieuvr bi^teflen op 350 m* en 
steikte regeleii met R1 tot de outputindicator 
Aveer 20 V* aaiiw^^jsL* 

Signaal 100 X versterken door SK 4 twee standen 
naar reebts te draaien. Cl eerst iiaai* links daarna 
naar reebt^^ verstemmciK totdat dc outputmeter 
weer 20 Y* aanwdjst en verstemming noteeren. 

De ACrkrCgen gegeveus dienen slecbt oiigevecr 
ovei’cen te stem men, daar cmigc toleranties wcl 
toelaatbaar zijn. 

A*^X. EN SILENT-TUNING CONTROLE AAN 
R*4DI0-0NTVANGERS DOOR MIDDEL VAN DE 
SERVICE OSCILLATOR C.M. 2S80. 

Dc A A *C* in ecu orLtA'angapparaat liecft teii docl 
te sterke signalen te verzwakkeii en zwakkc sig- 
nal en zooveel te versterkm* d^L de weergavc vol- 
doende is* Y anueer i:chter de h 4*^ .C* zeer govoclig 
is, zal indicn een zwak Hignaal ontvangen ivordt, 
bet tocstel 66k ongevoeliger worden* Doordat 
b*v. dit fiignaal versterkt op dc plaat van een diode 
komt* ontstaat bierdoor een stroom waardoor weer 
cen spaxuiingsverscbil over een weerstand ont- 
staat, Avelke spanning als iicgatieve roost erspanning 
op de H*F* lampen etc* komt* waardoor bet appa- 
raat autoniatisch ongevoeliger wordt. Het is dus 
duidelijk dat de ideale A*V*C. ren ontvauger on- 
gevoeligei maakt* 






* 
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Teiieinde een goede gevoeligheid voor zwakke 
fiignalen te tehoiiden, wordt de A.V.C* vertraagd* 
Het gevolg hiervan is dat signalen van gcringc 
fiterkte in verhoudirtg een grootere ouput gcven 
dan eterkere signalen, de gevoeligheids- 

kronujic van een ontvanger met A*V.C* is niet 
geheel recht (zie figuur 4.). Dit openbaart zich vooral 
bij een meting om de A*V,C* te controleeren* Wan- 
neer nj* een antenne-signaal lO X vereterkt 

wordt zal de (mtpnt een bepaalde vaarde, dock 
g6^n 10 X 5 vermeerder^Di 

Door deze vei*meerdetiiig te noteeren, krijgt men 
eenige gegevens over het verloop van de A*V.C 
kromme. Men dic^nt deze gegevens steeds op te 
nemen met signalen van dezelfde sterkte b*v* R1 
max. SK 4 op stand 4, apparaat op 350 meter, 
daar men anders met stcrkere signalen of een andere 
golflengte op een ander punt van de A.V.C* kromme 
werkt, 

De silent- tuning in een apparaat, dient om storend 
geruisch tusschen de versckiUende zenders te blok- 
kecren. ITet apparaat wordt dan ongevoelig ge- 
maakt, er 'woidt nJ. een gevodigheidsdrempel aan- 
gebracht. Het ontvangtoestel zal eem dan eenige 
output gcven waimeer het input signaal grooter is 
dan de silent-tuning drempeb Men kan derhalve 
nagaan of de silent -tuning goed werkt, door eerst 
een betrekkelijk z’u^ak signaal aan het anteime- 
eontact van de te beproeven ontvanger te leggen* 
Er mag dan geen output afgelezen vorden, Bij een 
eignaal van een bepaalde sterkte zal Vr^el output 
verkregen worden, daar men dan boven de gevoelig- 
lieidhdrempel ran Let toe!? Lei Lomt. Door eenige 
gegevens bij goed werkende apparaten op te nemen, 
weet men ongeveet, aan \v^elke eischen een te re- 
paieeren apparaat moet voldoen. Dergelijke nie- 
tingen dienen steeds op eenzelfde golflengte te 
geschieden b.v. 350 m. 

Het is noodzakelijk de sterkte van het oacillator- 
signaal nu en dan te controleeren. Dit kan gesehie- 
den door de genoteerde gegevens met die van een 
goed vrerkend apparaat tc vergelijken^ 

Het is ook mogelijk vergelijkende gevoeligheids- 
metmgen te vemehten, Hies toe MTrdt nagegaan 
b^j velke stand van de sehakelaar SK 4 en R1 
een goed werkend apparaat op een golflengte van 
350 m. de standaard-ontput geeft. 20 Y \ over een 
weerfitand van 7000 Ohm., die in de plaatkring van 
de eindlamp is geschakeld, in de plants van de 
luidspreker of de I uidspreker- transform a tor* Het 
Kgt voor de hand dat wanneer de signaaleterktc 
van de oscillator constant blijft, een ander apparaat 
van hetzelfde type steeds uitgeprobeerd kan vorden. 
Er dient echter opgelet te worden dat de gevoelig- 
heid van een radio-ontvanger sterk kan varieoreiip 
zonder dal een font aaiiwezig belioeft te zjjn* 
Wanneer men eenige ervaring verkregen heeft, 
kan men onmiddellijk constateeren of een apparaat 
in orde is. 

BESCHRIJWG VAIV HET PRINCIPE SCHEMA 
G.M. 2880 (zie principeschema Fig. 5). 

Voeding- en modulatie gedeelte. 

Het plaatspannings^apparaat bestaat uit de kracht“ 
transformator S5 t/m S8, (omschakelbaar voor alle 
netspanningen) de gelijkrichterlamp L4 en het af“ 
vlakfllter C25 cn K23. Om de oscillator op een 
andere spanning, om te schakelen dienen de stripjes 



op de omschakelplaat boven de transformator, 
omgelegd te worden, zooals aaogegeven op het rich 
op dc achterwand bevmdende schakelscLema, 
hetAvelk nog ecus weergegeven is in Fig* 6* 
De condensatoren C20 t/m C23 en de spoelen 
SI t/m S4 vormcn een hoogfrequent filter, 
waarin de hoogfrequent etroomcn, die het wissel- 
stroomnet zouden b inn end ring pi i, worden ver- 
zwakt. Met de schakclaar SK 1 kan het apparaat 
biiiten bedrijf gesteld worden, C27 dient voor ont- 
koppeling van het plaatspanningsapparaat. De 
weeretanden R24 en R25 en de condensat. ren C26 
en C28 dienen voor ontkoppelmg van de plaat- 
spanningen van L2 resp* L3. 

De laagfrequent osciUator is een cormale generator 
schakeling, L2 (E409) is de oscillatorlamp. De 
zclfin due ties bestaan uit de plaatapoel S9 en de 
roosterspoel S9’ welke tezamen met de koppeb 
fipoel SIO om een ijzerkern zijn gowikkeld. De 
roosterspoel is via Cl 3 met het rooster van de 
oscfllatorlamp verbonden, R16 is de lekweer stand 
en Cl4 de afetemcondeusator. 

Deze condensator wordt zoodanig bepaald, dat de 
oseillatorfrequentie 400 perioden bedraagt en kan 
derhalve van de op het prmcipe schema aangegeven 

f emiddelde waarde afwijken. 

laar de totale afstemcapaclteit \Tij groot is, heeft 
eventueele uitwissehng van de oscHlatorlamp geen 
rnvloed op de frequemie. De modulatiefrequentie 
van 400 perioden is Internationaal als ijkfrequentie 
vastgestcld. 

De plaatetroom van de variabele H.F. oscillator 
vloeil door de kopjielsjit>el SIO ^ an de modnlatie- 
trausformator. 

De laagftequente modulatiespanning wordt dus 
op de plaatgelijkstroom van dc H.F. -oscillator ge* 
superponeerd, zoodat pi a at modulatie is toegepast. 
R17 vormt een belaetingsweerstand voor de mo- 
dulator, zoodat helastingvariaties (bv. tengevolge 
van Let omschakelen van de variabele H.F. -os- 
cillator) veinig iavloed hebben op de totale he- 
lasting van de modulator. De modulatiefrequentie 
hlijft hierdoor constant. 

De L.F. -oscillator wOrdt buiteu bpdrijf gesteld 
door SK 5 uit te scliakelen* 

De modulatorspanning is zoodanig bepaald, dat de 
modulatiediepte ca. 30% bedraagt, 

De variabele H*F. -oscillator, 

Deze H.F. oscillator is eveneens een normale 
generator-schakeling. LI (E409) is de oscillator- 
lamp, Cl is de afstemcondeufeator en C2 de rooster- 
condensator, terwijl het rooster \au Ll via de lek- 
Weerstand RlO met de kathode is verbonden. 
Voor dc Vfjrschxll Clide golfbereiken zijn 12 sporien 
aangcbracht, Sl3 t/m S24, omschakelbaar met de 
schakelaar SK 3. De aftakkingen van alle spoelen 
zijn onderling verbonden. terwijl de einden van de 
plaat, resp. roosterspoel omgeschakeld vorden. 
Bij het control eeren van de afMemhchaal van toe- 
stellen heeft men bepaalde golflengten dikwijla 
noodig. Om deze golflengten gemakkeiijk m te 
stellen, zonder condeosator Cl te \erdraaien, zijn 
de fichakelaar SK 2 en conden&atoren C3 t/m C7 
aangcbracht. Cl dient dan op minimum capaciteit 
gesteld te w'orden. 

De conden&atoren C3 t/m C7 worden bij de ijking 
zoodanig afgeschimrd, dat de golflengten op de 
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diveis^^* standen van SK 2 de juUte hclditii. 

Om te beletteu dat er eeii H»F^-spamiiiig in lipt 
overige Jeet van dc meotzendcr zou doordringen ii 
een H.F.-filter, bestaamlc uit C8, C9, C30 R}4. eu 
R15 aengebracht. 

Cll en C12 dieneii voor bet ontkoppeleii \aii de 
gloeidraad van LI. 

Rll tin R12 vonnen ten potentiometer voor fit* 
H.F. -spanning zoodat de verzwakker slechts een 
gedeelte van de H.F , -spanning toegevocrd krijgt. 
R}3 dicnt oiii parasitair-oscilleeren te voorkomen. 

De verzwakker. 

De verzwakker bpstaat uit de v eerstaiiden R1 1 in R9 
en de scbakelaar SK 4. Dc verzwakker krijgi vanaf 
dc condensatoc C13 eeii al of niet gemodulecrd 
signaal toegevtxnd cu levert dit signaa! Wa de k,mst- 
antenne STl meer of minder veizwakt aan Jiet te 
mctcn toestel af. De gebede verzwakker nioet der- 
hajve freqnentie onafhaukelijk vorden nitgevoerd. 
Alle •Mecrstaiu]<u moeten dus zelfinductieviij zijn. 
terwijl bij dc montage. ea|jacitieve lekkeii tot lut 
nil erst beperkt zi ju. 

De \crzw akker Is omsehakelbaar op b standen {met 
scliakelaar SK 1). waarbij bij oxejgang van stand 6 
op staiid 5 eiiz. steeds een veiwakking van ea, 
10 ; 1 oplreeiit. 

Condeiisator <.'13 Loitdi di- gHijksj>amiiiig dk np di 
anode van LI staat Icgeii. 

Op dke stand van SK 4 k-an de s{g,iaal6inii„i,ug 
met R1 coiitiiiii geregeld Vorden. 

Cij SK 4 op =ta«id (| eii R] (,p max. i.- de output- 
spanning op de staiidcu 1 eii 2 van .SK 3 ea. 0.1. i Volt 
en op standen 3 t m <i van SK 3 ea. 0..j \ olt, 

De kuiialantemie. 

Bij coiitiolr ni trnnnii’n \au uiiivungers iiioi-t men 
zoovcel iniigclijk de iionnale gi*liraiksoinsicuidi»- 
liedeii nabootsen, liieryoor is bet iitiodig de meei- 
zender via de kun-tantentie met liet te metea tncfitel 
te 1 erhinden. 

VooT goIHengtm grooief dan 200 ip woult de 
standaardkmistaatftime cebiiilkt. bestaande uit <.<,n 
seviesebakebng van 200 35 ;rji en 20 Ohm. 

Deze kiiiistanteatie is in rSe stoker STl aaimebiaolit 
(cond, C29. spoel S25). 

Dooi S25 van weer-stand^draad te vikkclen. hcrit 
S25, brbalve een zelfiiiduetie \an 2.5 ook een 
weerstaiid van 20 Ohm. Deze k,iiiMaiiteime wi.rdt 
aangesloteii door de lusse steker in df niet »eiu<;rkle 
bii& van STl te plaatsen. ^ 

Vooi golflengtcn kleiiier dan 20(1 m. gebruike men 
de weerstaiid R26 (400 Ohm) hIs knnstanteuue, 
w-aarbij de lo.sse ateker in de rood gemerkte lius van 
.STl geplaatst vordt. 

Dc kunstaniemie STl woedt di.or middel van ecu 
afgeeehermde kaliel met de nieeizpndpi verl,onden. 

De vasie H.F. oecillalor. 



naar aaide. terwijl R21 diem \oo, vcrlaging van 
de plaatspamiing. 

Deze owillator wordt ingcsehakeld door SK 6 (oj 
staod 2 ir plaaiseii. 

Bij gebriiiL \ an de vastp t»sciUaiOr luoet de modii- 
btor uitgeschakeld zijn. dus SK 5 op stand 1 . 

Rl9 en R20 ^o^lnen een potentiometer voor dc 
.-Spanning, zoodat pen dppl van deze spanning 
\ia ri^ en RIS aaii de verzwakker loetr^voerS 
wordt. ^ 

Plaatst men nu de variabelen H.F..„scillatoi op 
ongpveer ,00 m. dan krijgt men vanaf de kunst- 
antenne twee signaleii ii.l. de golfiengteti 700 m. en 
3o0 m. met bannoniichen van deze bcidc zendei's. 
Door de variabeJe H.F.-osdllator op 700 ni. af te 
stemmen. vcrkri)gt men ecu niet te -terk siguaal. 

detec tip in Let tp eontroleereu toe^tel zal eei] 
iuterferentie-ieoii hoorbaar zijn, n.l. de verschil- 
freqiieiitie lusscben de aste o*ri]lator en de tweed., 
barmonisc-lie \aii de variabele oscillator. De tooii- 
hoogte xai7 dit laagfiequem siguaal i.i te re^eleii 
door veiandcring ^ an de lvec|iient;e t an de v;n4al)cl<‘ 
oscillator met Cl . 

Hel t(‘ meten onU aiigtoe.stel moet iiutuurJt|k ook 
up ea. 3.^0 tn. af^estenid zijn. 

Oj. de/e Kijzp i= bet itmgelijk luidspieker- dooi te 
liuitfcii en ranimelen of ritselen van de kast mz. 
to constateereii . 



Aaiipassmgsk-asije vow (nupiitindieator G,!M. 2295 . 

Hei aanpassmg.skastje bestaat uit een I,.r. s„K)Or. 
-.pofl (Si) waarovei R 1 i, ge-ehakebl. De L.F. 
n issebpanuinge,) die over SI en R1 Oiitstaan 
wordeu via Cl en R2 in de SelecnceJ \l gelijkge- 

Deze golijkgerielite -.panniiigeu kimiim nu inCt ecu 

g<'v^eelig geiijk-trooin iiistrumcnt ~ niavotm ter 

geineteii viorden, R3 i^ cti* wcer-taiid van 100 Oiim 
' '1'- te gebruiken mete, 

(K Is r*(. Olim^ T is 2 inA). amit^er men pen slnKnu 
afleesl. is Je wisseRpanning ovei SI ciea 



KET ONDERHOIjT) E^ HEX \ERR[CHTEi\ Y4^ 
R^ARATfES AAN DE PHILIPS SER^E-6s. 
CILLATOR, TYPE G.M. 2880. 



Onderiinud, 



Dit zal zicb hooidzakelijk Lcpalen tot lii;t leinpia- 
ceeren van de lampen F409 (3 stuU) cn de gcliik- 
riclitlamp 1833 of 506. ' 

Ka bepaalde tijd i^ bet imodzakcJijk de seme- 
(1^‘Cillator opnipiiw tc ijkpn. 

Dilzclfdp gddt ook \oor bpt geval dat tie lamj, IJ 
voi'\angon pu mpI vooval (,p kortp golf. 

Meestal zal mpu Jan kiniiirii volstaan mpi hpt luiu- 
breiigen van oen rorreetip up dr wiai.d i an dp 
van (;i . 



De princijKjfechakeKng vati de va^te H.F.-osedlat^n'. 
komt overepn met die van dc \Tiriabpk 
cilIatoT- LJ (E409) is de oeciIlatorlam|j. Sll de 
plaatspoeK S12 de I’oosterspoek Cl t tip roosirv- 
condpn^atoi" eu B22 de lpk\^‘^erfltf]iiid. 

Condensator CH> vioidt zi>odau{g bepaald. dat dp 
golflpngte ATin deze zpuder ca, SoO m. bedraagt. 

Cl8 vorrtu ppi^ ktirt^Iuiting ^'C|Oi' H„F,-ciyianniug 



Reparatie. 

"^anneer dp athtpr\^aud van bet apnaraat vor- 
vsdjderd is (do?p is met 12 ^icbrcipvpu bevpptigd) 
kan men dc lamppu bereikm. 

In voorkoineude gevallen kaii zoiider vprdvr< 
demontagp m vHjwp 3 allc gevallen de font i^ed- 
lociiJjscrren. aTiufvr verdeiv demuntagr noodig 
lilijkt- gaat men al* 'STilgl te work. 
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Eveiialft hij de achterplaat Jjij dc voorplaat 12 
schioeven vervijderen* 

Kun stant cane- contact ho udei \\ egnemni en scLroe* 
ven ver^vijderen* 

De twe^ verbiudingen van de netspauning op het 
plaatspanningsdeel lossoldeeren en het schroefjc 
boven SK v^aannede de bus van Si en S2 beves* 
tigd is, losdraaicn. 

Hiema de voorplaat met de drie* hiei aan beve.stigde 
eenheden nit de kast iiemen. 

Een groot deel de i>nderdeelen is tlians? reeds te 
bereiken. 



De so^vice*o^cillatoI is zeer Overzicbtelijk gemon- 
teerd, zoodat verdere fletnontage geeii moeilijk* 
bedeii za] opieveren* 

De aandacht wordt crop gevestigd dat dc couden* 
sator C3 tjm C7 speciaal geijkt zijii, zoodat aau 
deze condensatoireii zonder noodaaak nietb vpt- 
anderd mag worden* Over bet algemeen, zal iict, 
'ivanneer het apparaat gedemonteprd is gcM^eest. 
naodzakelijk zijn meirn e ijkkrommeii op te upraen! 
Het aanpabfcingskastje &.^f. 2295 s^al geen onder* 
bond of reparatie eischeu. 
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ONDERDEELENLIJST 

Bij het bcstellen van onderdeelen \xrmelde men steeds: 
1 * Codeuummer* 

2. Typpnimimer van het apparaat, 

3* Omschrijving. 



Omschrijving 



Codetmmmfir 



Kast 

Acliter'^and , , ****, ***,**,..,,*, .* 

Voorv\’and 

Fijnregelse haal 

Knop voor R1 

Anteimekabel ^ 

KunStantennp ****.** 

Knop voor sehakelaars SK 3 en SK 2 

Dubbelpolige scLakdaar SK 6 

As vooT dubhelpolige schakelaar SK6 

Schoellerschakelaai SK 1. 

SchoeUerschakelaar SK 5 

Giiinml voet 

Stckerdoos 

Naaf voor rotor 

Staior voor schakelaar met 12 contacten 

Rotor zonder contacten 

Contact voor rotor.... 

Tandwiel voor arreteermg 

Veer voor arreteering 

Stekerpen voor kunstaatenne 

Strip voor kiin.stantenue (korT) i 

Strip voor kunstantenne (tang) | 



28.924.020 

28,252.970 

28.252.980 

25.770.840 
23.995.070 

28.495.910 

28.820.910 
28.200.040 
08.324.220 
28.001 .120 

08.525.910 
08.525.910 
25.985.160 
23.009.100 
28.926.091 
25.868.760 
28.445.570 
23.046.592 
23.440.032 
25.668.710 

28.617.840 
28,279.370 
28.679.110 



Prijs 
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Canden&atorea 


Code no. 


Prys 


II Weerstanden 


1 Code no. 


PrijB 


Cl 

C2 

C3 

C4 

C3 

C6 

C7 

C8 

C9 

CIO 

Cll 

C12 

C13 

Cl4 

C15 , 

Cl 6 

C17 

CIS 

C19 

C20 

C21 

C22 

C23 

C24 

C25 

C26 

C27 

C28 

C29 

C30 


630 

160 

65 

180 [XfxF 
myiixF 
ISO tixF 
(500+300) 

5000 fxfjLF 
5000 [LiiF 
5000 uljxF 
5000 [xixF 
5000 [ifxF 
5000 |x^r 

20000 fijxF 

50000 pifjtF 
220 

160 [j^jxF 
5000 ^iiF 
125 2X[xF 
5000 EXjxF 
5000 |xfxF 
0,1 fxF 

0.1 ^F 
32 t^F 
32 fxF 
OJ [xF 
5000 [XfxF 
5000 [xjxF 

200 ixtJtF 

5000 ejl^iF ^ 


28.210.050 

23.113.080 
28.205,960 
28.206.030 
28.190.200 
28.206.030 

28.190.200 

25.113.220 

23.113.220 

23.113.220 

25.113.220 

25.113.220 

25.113.220 

28.198.130 
28.198.170 
25.112.820 
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